
变更内容

项目编号：SDSM2022-1255

项目名称：山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目四（麻醉科、骨外科）

包号：1

一、磋商文件获取的时间：2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 30 日，每天上

午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 16:00。（北京时间，法定节假日除外）。：

二、递交响应文件时间

2022 年 5 月 30 日 9:00-9:30（北京时间）。

递交响应文件截止时间

2022 年 5 月 30 日 9:30（北京时间）。

逾期递交的响应文件不予接受。

三、1包：自体血液回收机，数量 1套，预算：30 万元，可采进口

名称 自体血液回收机

数量 1套

配置规格、附件及

零配件（包括专用

工具）

自体血液回收机主机一台

移动车架一部

自体血液回收耗材：一次性使用血细胞分离器+一次性使用

贮血器系统+一次性使用吸引管路优惠报价

详细技术要求、参

数及产品资料等

1、主机带推车,可移动性强，便于在医院内移动。

2、离心机转速≥0-5000 转,根据不同的操作需要设备自动

选择最佳的离心机转速。

3、泵速 ≥0-800ml/min,可调节不同出血速度下的血液回

收。

4、内置不可折卸负压吸引器。具备三种负压模式：智能抽

吸模式、手动抽吸模式、术后抽吸模式。 本条删除

5、≥8 吋彩色触摸屏（屏幕可以 360 度旋转，上下可垂直

移动屏幕）。

6、在线帮助（实时提供图文和视频解决方案）。

7、设备采用中文操作界面配以图形显示，更易医生操作。



8、配有储血器水平侦测器。

9、配有清洗质量监测器。

10、配有空气监测器。

11、配有红细胞溢出监测器。

12、配有卡紧管路监测器。

13、配有废液带称重监测器。

14、配有离心杯渗漏监测器。

15、配有离心杯光学监测器。

16、具备三种不同颜色的状态指示灯。

17、红细胞压积≥60%。

18、血细胞回收率≥92%。

19、血浆游离血红蛋白清除率≥99％。

20、脂肪清除率≥99％。

21、肝素洗净率≥99.8％。

22、标准洗涤时间 3～5 min/周期。

23、具备全自动智能无人值守模式,整个过程无需专人看

管。

24、具备半自动模式&手动模式,可根据需要随时进行操作。

25、具备紧急模式,在大量出血的情况下提高处理速度，及

时回输。

26、具备术前血浆/血小板分离模式。

27、具备术后吸引模式。

28、可以灵活设定密码保护的参数方案，满足特殊手术的

需求。

29、有 3种不同规格离心杯供选择，分别是 225ml、125ml、

70ml，以适应出血量不同的成人及儿童需要。删除，改为：

有多种不同规格离心杯供选择。

30、术前分离方案，用于分离术前自体富血小板血浆产品。

31、条码扫描识别耗材，通过条码扫描识别所用耗材，避



免了耗材识别错误。

32、条码阅读器（内置条形码阅读器便于数据输入）。

33、数据管理应用软件用于数据存储和报告。可储存 100

条手术信息。

34、安全的数据收集、管理和无线传输功能。方便数据下

载及分析。实现设备和医院无线网络或以太网的连接。将

手术数据传输至医院信息系统。追溯分析自体血回收手术

数据。

售后服务条件及交

货日期或工期

1、免费上门安装、调试，并进行现场培训，包括操作方法、

日常维护与注意事项等。由厂家提供整机原厂质保二年，

终身维修，免费升级，保修期内每年现场保养服务≥ 4次，

操作软件免费升级。

2、保修期满后，全年维保及配件收费低于中标价的 3%。

3、仪器备件有厂方保税库保证，仪器的零配件保证供应 10

年。

4、交货时提供的相关资料有：报关单、检验检疫及完税证

明（进口产品）、操作说明书等。

5、免费提供设备的安装、调试，免费培训操作人员。设备

安装时间为一个工作日,安装后三日内在使用单位就地培

训,培训操作人员 3-5 名，培训内容包括：操作培训、日常

保养维护培训、注意事项培训。

四、评分细则

内

容
分值 评分因素分项 评分标准

价

格

部

分

30分 评标价格

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价

格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商

的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×

30%×100。



技

术

部

分

53分

对磋商文件技

术规格要求的

响应程度的评

价

（53分）

1 包：全部满足磋商文件技术规格要求的得满分，

每有一条一般项负偏离 1.606 分，扣完为止。

供应商须提供所报产品彩页及相应技术参数的厂

家使用说明书、检测报告全本清晰影印件等作为

技术证明文件佐证材料，否则评标委员会有权视

相应技术参数为负偏离。

商

务

部

分

17分

对供应商售后

服务能力的评

价

（12分）

1、技术培训服务方案整体满足的得 2分；售后服

务方案部分满足的得 1分；售后服务方案完全不满

足的得 0分；

2、售后服务方案整体满足的得 2 分；售后服务方

案部分满足的得 1分；售后服务方案完全不满足的

得 0分；

3、供应商提供 7x24 小时响应，接到故障通知后在

12 小时内到达并解决故障，得 3 分；供应商提供

7x24 小时响应，接到故障通知后在 24 小时内到达

并解决故障，得 2分；供应商提供 7x24 小时响应，

接到故障通知后在 24 小时(不含)后到达并解决故

障，不得分。

4、供应商承诺为采购人专门建立备品、备件库，

设备出现故障，需要返厂维修时，能及时提供备品

备件得 2分，否则不得分。

5、供应商在满足磋商文件基本要求的情况下，承

诺质保期、服务标准年限每增加一年得 1.5 分，最

多得 3分。

5分
业绩

（5分）

每提供一份供应商签署的自2018年 6月01日至今

所投产品同品牌同型号的同类项目业绩得 1分，最

多得 5分；

注：1.供应商需在投标文件中提供采购合同（含首

页、投标产品明细页、签字或盖章页复印件及中标

公示网址截图（含网址），同时在投标时携带合同

原件核验，未按上述要求提供的业绩均不予认可。



2.制造商销售给经销商或代理商的销售业绩不予

认可。

包号：2

一、磋商文件获取的时间：2022 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 30 日，每天上

午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 16:00。（北京时间，法定节假日除外）。：

二、递交响应文件时间

2022 年 5 月 30 日 9:00-9:30（北京时间）。

递交响应文件截止时间

2022 年 5 月 30 日 9:30（北京时间）。

逾期递交的响应文件不予接受。

其他内容不变。


